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RADI研が行った放射能クロスチェックについて 
 

(一社)日本環境測定分析協会 放射能測定分析技術研究会（RADI研） 鈴木幹夫 
 

1.はじめに 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物

質の対策が行われる中、その測定における技術や精度管理の確立が重要であると考えられ、（一社）日

本環境測定分析協会では、「放射能測定分析技術研究会」を立ち上げた。その活動の一環として放射能

クロスチェックを実施した。 

2.クロスチェック実施概要 

① 第 1回クロスチェック：下水処理場焼却灰 平成 24年 10月 参加機関数 60  試料数 1 

② 第 2回クロスチェック：飛灰の溶出液   平成 25年 10月 参加機関数 80  試料数 1 

③ 第 3回クロスチェック：模擬地下水    平成 26年 10月 参加機関数 77  試料数 2 

④ 第 4回クロスチェック：調製固体試料   平成 27年 10月 参加機関数 59  試料数 2 

⑤ 第 5回クロスチェック：懸濁試料     平成 28年 10月 参加機関数 57  試料数 2 

3.試料の調製方法 

① 第 1回クロスチェック：下水処理場の焼却灰を約 20kg採取し、100μmのフルイでフルイ分けした

後、混合機で攪拌混合した。その約 180gを分取し、袋詰めしたものを試験試料とした。 

② 第 2回クロスチェック：飛灰固化物（40,000Bq/kg）をステンレス容器に入れ水を加え 6時間プロ

ペラ撹拌、溶出を行い、0.45μmメンブランフィルターでろ過し、溶出液を作製した。この溶出液

に安定セシウムとして塩化セシウムと pH調整用の硝酸を加え再度 0.45μmメンブランフィルター

でろ過し、ろ液を純水で希釈して試験試料とした。 

③ 第 3 回クロスチェック：第 2 回クロスチェックと同様に溶出液を作製し、地下水を想定した低濃

度となるように純水で希釈して試験試料とした。2 割程度濃度が異なる 2 試料を作製した。 

④ 第 4 回クロスチェック：第 2 回クロスチェックと同様に作製した溶出液を安定セシウム（塩化セ

シウム）と共に、ゼオライトを懸濁させた溶液に加え、48 時間撹拌吸着させ、ろ過、乾燥後粉砕

し、混合機で均一化した。2 割程度濃度が異なる 2 試料を作製した。 

⑤ 第 5 回クロスチェック：第 2 回クロスチェックと同様に作製した溶出液にゼオライトを添加し 24

時間振とう後、ろ過し固体試料を作製した。これを水に懸濁させ、試験試料とした。 

4.クロスチェック結果 

クロスチェック結果の概要（中央値、変動係数）を表 1に示した。 

 

表 1 Cs134+Cs137 の中央値、変動係数 

試料名 
試料の 

性状 

中央値 

Bq/L(kg) 

変動係数 

％ 
試料名 

試料の 

性状 

中央値 

Bq/L(kg) 

変動係数 

％ 

第 1 回 焼却灰 507 4.1 第 4 回① 調製固体

試料 

105.6 4.3 

第 2 回 溶出液 47.5 2.8 第 4 回② 133.0 6.4 

第 3 回① 模擬 

地下水 

8.5 4.4 第 5 回① 
懸濁試料 

12.7 13.1 

第 3 回② 10.2 3.8 第 5 回② 15.5 11.0 
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